INSTRUKCJA OBStUGI KROPLOWEGO TESTERA DUKE Cu

OKRESLANIE MIEDZI (mg/l)
) Zbiorniczek i wieczko dobrze optukamy testowang woda.

2) Zbiorniczek napetimy testowang woda po kreske.

3) Dodamy 5 kropli odczynnika Cu.

4) Zbiorniczek zamkniemy wieczkiem i zamieszamy.

5) Powstate zabarwienie poréwnamy z korlorowymi kéteczkami (wzorcami) i okreslimy zawarto$é

miedzi (cyfra obok kéteczka).

6) Przy poréwnywaniu trzymamy zbiorniczek bez wieczka 3 - 5 ecm nad biatg powierzchnig
pomiedzy wzorcami i patrzac z géry odnajdziemy wzorzec o takim samym odcieniu. Jezeli kolor
w zbiorniczKu jest pomiedzy dwoma wzorcami, wynik musimy oszacowac.

Uwagi:

Buteleczke z odczynnikiem trzymamy zawsze pionowo, dnem do gory.

Przy okreslaniu miedzi poszukujemy wzorca, ktéry ma takg samg intensywnos¢ koloru.
Momentalne oswietlenie lub subiektywne widzenie moze mie¢ wplyw na obserwacje, dlatego
polecamy najpierw wyeliminowac¢ wzorce, ktére sg wyrazniesze, a nastepnie te, ktore sg stabsze.
Poprawny wynik bedzie pomiedzy nimi.

POROWNYWANIE PRZEPROWADZAMY:

- W czasie stonecznej pogody na dworze w cieniu (wystarczy tytem do storica) lub w budynku
przy oknie.

- Przy pochmurnej pogodzie tylko na zewnatrz, czotem do swiatta. Karte przytrzymujemy tak,
aby odbijata Swiatto na dno zbiorniczka i aby na nig nie padat cien reki ze zbiorniczkiem.

PRZECHOWYWANIE:
Tester przechowujemy w orginalnym opakowaniu, w chtodnym (5 - 20°C) i suchym mijscu,
oddzielnie od zywnosci, hapojow i pasz.

UTRZYMYWANIE:
Zbiorniczki i wieczka, po zakonczeniu pracy, nalezy zaraz doktadnie umy¢ czystg woda. Zaleca
sie zbiorniczki regularnie my¢ w roztworze mydta. Po takim myciu naczynka dokfadnie optukamy.

OSTRZENIE:

Tester nie pozostawiajcie zbytecznie na stoncu! Buteleczke z odczynnikiem natychmiast
zamykajcie.

Zabrudzenie zbiorniczka moze spowodowac¢ nieprawidtiowosci w okreslaniu.

GWARANCIA:
24 miesigce od daty produkciji.

KLASYFIKACJA ODCZYNNIKA | SRODKI BEZPIECZENSTWA:

Odczynnik Cu zawiera wodorotlenek amonu (4%). Uwaga! H315 Dziata draznigco na skore.
H319 Dziata draznigco na oczy. P264 Doktadnie umyé rece po uzyciu. P302+P352 W przypadku
kontaktu ze skérg: umyc¢ duzg iloscig wody. P332+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia
skory: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza. P305+P351+P338 W przypadku dostania
sie do oczu: Ostroznie ptukaé wodg przez kilka minut. Wyjgé soczewki kontaktowe, jezeli sg i
mozna je tatwo usung¢. Nadal ptuka¢. P337+P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania
draznigcego na oczy: Zasiegnagc¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

Tester nalezy przechowywy¢ zdala od dzieci.

W czasie pracy z odczynnikami nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ papieroséw.

W przypadku zanieczyszczenia skory przemy¢ to miejsce wodg i mydtem.

W przypadku zanieczyszczenia oczu natychmiast przemy¢ otwarte oczy duzg iloscig wody i
niezwtocznie zasiegngc rady lekarza.

W razie potkniecia nie wywotywaé¢ wymiotéw: niezwtocznie zasiegngé porady lekarza i pokazac
opakowanie lub etykiete.

PRODUCENT:
DUKE JABLONEC s.r.o., U Haskovych vil 13, CZ - 466 02 Jablonec nad Nisou, www.duke.cz



